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1.0. INNLEDNING

KJARE KUNDE

Lykke til med din nye VELA-stol. Vi er sikre pa at denne
stolen vil veere til daglig glede for deg.

Denne brukermanualen gir nyttige opplysninger om
justering, betjening og vedlikehold.

Viktig

Vennligst les denne brukermanualen grundig og ta
vare pa den til senere bruk. Den bgr alltid veere tilgjen-
gelig for brukeren og fglge stolen. Brukermanualen
kan ogsa finnes pad www.vermundlarsen.no, hvor du i
tillegg kan finne annen relevant informasjon om vare
stoler.

Har du sparsmal, opplever feil eller utilsiktede hendel-
ser, kontakt din VELA-leverander.

Vi forbeholder oss retten til & gjere endringer.

Vermund Larsen Norge AS
Solgaard Skog 4

1599 Moss

Norge
www.vermundlarsen.no



1.1. ADVARSLER
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Kvelningsfare

Ved allergisk reaksjon, oppher bruk av stolen og konsulter med legen din
Bruk kun originale VELA-reservedeler

Gjor ikke endringer pa tilbeharet som folger med stolen

Bruk kun stolen til det tiltenkte formalet

Juster kun sete- og ryggvinkel mens brukeren sitter i stolen med fattene i kontakt med
gulvet.

Bruk aldri stolen pa overflater med nivaforskjeller, da det kan oppsta risiko for at stolen
blir ustabil

Service utover vanlig rengjering ber alltid utfgres av en fagperson
Utfer aldri service pa stolen mens den er i bruk
Folg alltid anbefalningene for vedlikehold og rengering

Stolens funksjoner er tiltenkt stolens bruker. Kun brukeren eller fagpersonale med
oppleering ber justere stolen mens brukeren sitter i den

Det kan opsta klemfare ved bevegelige deler. Bruk derfor aldri stolen hvis brukeren eller
andre holder under setet og nedenfor

Kvelningsfare ved sma deler. La aldri sma barn leke med stolen, da sma deler kan tas av




1.2. FEILSOKING

Feil Mulig arsak og lgsning

Heydejustering med gasspatron fungerer ikke Der er for stor belastning eller ujevn belastning pa
stolen. Prov a justere hgyden, uten at du sitter i stolen.
Hvis dette ikke fungerer er gasspatronen defekt og bar
byttes ut. Kontakt din VELA-leverander

Armlene virker lgs Handskruen er lgs enten i bredde- eller hgydejustering.
Stram handskruen

Stolen ruller ikke godt Hjul er blokkert. Rens hjulene for tradrester o.l.

Ryggbayle glir ned Stram handskruen ytterligere som vist i punkt 1.6.2.
Handskruen kan strammes hardt til uten a skade
produktet

Hvis de ovenstaende lgsningene ikke lgser ditt problem, ber du kontakte din
VELA-leverandor.



GENERELT

1.3. MERKING SOM BRUKES PA STOLEN

Advarsel

Etikett

Klemfare: Hold hender og fingre borte fra bevegelige deler A@

60 x22,5mm

De siste seks sifre er produktets id-nummer:

<Model name>
<Model ref. no.>

<Manufacturer> “ MEDICO
<Adress> <Safe working load>

<Production datelc

jorder no.>

<Webpage>

UDE: (XX) XXXXXXXXXXXXXX (3

Merking pa stolen bgr kunne leses fra ca. 40 cm avstand i normalt dagslys.
For merking relatert til betjening henvises det til avsnitt 2.0.




1.4. SIKKERHET

Denne stolen er CE-merket og over-
holder gjeldende EU-regler.

Stolen er produsert av:

VELA, Goteborgvej 8-12,

9200 Aalborg SV, Danmark.

1.4.1. BEREGNET BRUK

Denne stolen er beregnet til 4 stotte
brukeren i sittende stilling, mens
brukeren utfgrer innenders daglige
aktiviteter, herunder arbeidsaktivite-
ter.

;2 Stolen er ikke laget for a stas pa

;2 Stolen skal alltid bremses nar man
setter seg eller reiser seg.

Alle varianter av denne stolen er
testet og godkjent for en maksimal
belastning pa 120 kg. For optimal
bruk er stolens anbefalte brukervekt
40-110 kg

Merk: Personer som bruker sele i
stolen skal alltid veere under oppsyn
nar selen er i bruk.

1.4.2. TRANSPORT

Ved transport av stolen i bil, fly og
andre transportmidler, ber man alltid
bruke stolens brems. Stolen er ikke
godkent som passasjersete i trans-
portmidler og ma derfor ikke brukes
som det.

Stolen kan klare folgende trans-
portspesifikasjoner:

Temperatur: - 20°C til + 60°C
Luftfuktighet: 15-95%

La stolen sta i 24 timer for den tas i
bruk hvis den har veert oppbevart i
lavere temperaturer enn - 10°C.

1.5. REKLAMASJONSRETT

VELA gir reklamasjonsrett etter gjel-
dende lovgivning i det landet hvor
stolen er levert. Reklamasjonsretten
gjelder kun ved bruk av originale
reservedeler og tilbehor, samt tilpas-
ninger utfert av fagpersoner.

VELA patar seg ikke ansvar for skader
pa produktet eller brukeren som har
oppstatt pga.:

;2 Transport

:» Misbruk

2 Vanlig slitasje

i Feilbruk

2 Bruk av uoriginale reservedeler og
tilbehar

: Tilpasninger giennomfert av uau-
toriserede personer



1.6. UTPAKKING AV STOLEN

Stolen leveres i miljevennlig og gjenbruksegnet emballasje.

Dersom det er mangler eller transportskade pa stolen, bes du straks kontakte din
VELA-leverander. | slike tilfeller ma du ikke forsgke a reparere eventuelle skader
selv eller ta stolen i bruk.

Ved levering mottar du:
it VELA-stol

it Brukermanual for stolen

Ta ut stolen av emballasjen

-

1.6.1. FJERN BOBLEPLAST
Fjern beskyttende bobleplast fra rammen.

1.6.2. MONTERING AV RYGG

Lasetapp pa ryggbayle (1) trykkes inn, ryggen seettes ned igiennom
plasthylsen, stram grepet (2) igjen.

Merk: Sjekk at lasetappen er ute, og ryggen ikke kan trekkes opp
uten & trykke inn lasetappen.

Stolen er na klar for bruk



1.7. VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler arlig ettersyn av sto-
len for a finne frem til eksempelvis
defekte og slitte deler. Man bar selv
stramme alle justerbare deler regel-
messig. P& www.vermundlarsen.no
finnes diverse veiledninger.

1.7.1. HJUL

Det anbefales & kontrollere hjul og
rengjgre for eventuelle tradrester o.l.
med jevne mellomrom.

Visse gulvtyper samler opp skitt pa
hjulbanene. Rens derfor hjulbanene
etter behov.

1.7.2. RENGJORING
Rengjores med lunkent vann som
evt. er tilsatt en pH-neutral sape.

1.7.3. POLSTRINGSOVERFLATER
Stoff: Renggres ved kjemisk rens,
med mobelrens eller en godt vridd
klut med vann.

Kunststoff/kunstskinn: Rengjares
med en godt vridd klut med vann
eller mild sape.

Skinn: Rengjores med stevsuging
med myk begrste. Unnga bruk av
rengjgringsmiddel.

Merk: P& www.vermundlarsen.no
kan du finne rengjoringsveiledninger
for alle vare standard polstringsyper.

1.7.4. GJENBRUKSHJELPEMIDDEL
Din VELA-stol kan gjenbrukes nar
du ikke lenger har bruk for den, hvis
den far service av en tekniker forst.

Den forventede levetiden for stolen
er 5 ar ved normal og korrekt bruk.
Vi anbefaler at VELA, din VELA-le-
verander eller fagpersonale med
oppleering utferer arlige ettersyn
med evt. bytting av slitedeler.

1.8. GJENBRUK OG GJENVINNING
Dette produktet inneholder mate-
rialer som kan gjenbrukes. Derfor
skal produktet gjenvinnes i overens-
stemmelse med lokal lovgivning og
ikke sammen med vanlig hushold-
ningsavfall. Korrekt bortskaffelse og
gjenbruk bidrar til & forhindre negativ
pavirkning pa miljg@ og mennesker.



2.0. BRUKERMANUAL

Utskifting av gassfjeer og elektrisk heis skal kun utferes
av tekniker fra VELA eller av person med oppleering
innenfor dette feltet.

2.0.1. HOYDEINNSTILLING MED FOTBETJENING

-__"“‘“H. ,—i
‘Tuﬁk (TILLEGGSUTSTYR)
1 *_,*.s -
w

Innstilles ved a tra pa ringen som er pa understellet.

2.0.2. HOYDEINNSTILLING MED SPAK
Innstilles ved a trekke opp den fremste spak pa hoyre side.

2.0.3. INNSTILLING AV SETEVINKEL
Innstilles ved a trekke opp midterste spak pa hayre side.

2.0.4. INNSTILLING AV RYGGHQYDE
Stilles inn ved a lesne grepet pa ryggfestet og regulere hgyden.
Husk & stramme grepet igjen.
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Merk: Innstilling av ryggvinkel og setevinkel skal alltid
skje med fgttene hvilende pa gulv.

2.0.5. INNSTILLING AV RYGGVINKEL
Innstilles ved a trekke opp den bakerste spak pa hayre side.

Betjen kun handtaket, nar noen sitter i stolen, da stolryggen
vipper forover.
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